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WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE TRESCI SIWZ Nr 1

Sprawa dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Dostawe odczynnikéw | materiatéw eksploatacyjnych do badan laboratoryjnych wraz z dzierzawg
aparatow diagnostycznych”.

W odpowiedzi na otrzymane =zapytania, dotyczace postgpowania o udzielenie zamodwienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest dostawa odczynnikéw i
materiatlow eksploatacyjnych do badarn laboratoryjnych wraz z dzierzawg aparatéw diagnostycznych,
zawartych w pismach Wykonawcow przestanych w dniach 02.05.2018 — 07.05.2018, Zamawiajgcy dziatajac
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579 ze zm.) udziela nastgpujacych wyjasnien:

Zestaw pytan nr 1 z dnia 02.05.2018r. :
1. Dotyczy SIWZ, Rozdziat lll, pkt. g)

Prosimy o zastrzezenie, iz gwarancja techniczna nie obejmuje wszystkich czynno$ci serwisowych, w
szczegolnosci tych zwigzanych z koniecznoscig naprawy analizatora uzywanego w sposob niezgodny z
instrukcja obstugi. Proponujemy dodac¢ zapis w brzmieniu:
W okresie gwarancji, gdy koniecznos¢ dokonania napraw powstanie z winy Zamawiajgcego na skutek
nieprawidfowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw [ cze$ci zamiennych pokrywa
Zamawiajacy”.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapiséw SIWZ.

2. Dotyczy SIWZ, Rozdziat XI, pkt. 2:
Prosimy o poprawienie omytki pisarskiej gdyz zgodnie z trescig SIWZ w rozdz. || Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé sktadania ofert czesciowych.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy poprawit oczywistg omytke pisarska i modyfikuje zapis SIWZ Rozdziat XI, pkt. 2
nastepujaco:
2. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedna,
wybrang czes¢ (czescy) lub wszystkie czesci (pakiety).

3. Dotyczy SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy — Zatacznik nr 1A, Pakiet nr 2, Zestawienie

parametrow analizatora, pkt. 26:
Proponujemy uzupenic¢ ww. punkt tabeli zapisem w brzmieniu:
W okresie gwarancji, gdy konieczno$¢ dokonania napraw powstanie z winy Zamawiajgcego na skutek
nieprawidfowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw | cze$ci zamiennych pokrywa
Zamawiajgcy’.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

4. Dotyczy SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy — Zatacznik nr 1A, Pakiet nr 7, Zestawienie
parametrow analizatora, pkt. 8:
Proponujemy uzupetni¢ ww. punkt tabeli zapisem w brzmieniu:
W okresie gwarancji, gdy konieczno$¢ dokonania napraw powstanie z winy Zamawiajgcego na skutek
nieprawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw | czedci zamiennych pokrywa
Zamawiajgcy’.

Konto bankowe: Bank PKO BP S.4. O/Nowy Tomysl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt — Zatacznik nr 5 do SIWZ:

§1 ust. 3: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezamowienia catej ilosci towaru w zaleznosci od
rzeczywistych potrzeb. W zwigzku z powyzszym prosimy o zastrzezenie, iz ograniczenie zamawianego
asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

5.

73

przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%".

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

6. §1 ust. 5: Prosimy o uzupetnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
LPo uplywie okresu obowigzywania umowy”.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy modyfikuje zapis §1 ust. 5 wzoru umowy (Zat. nr 5 do SIWZ) nastepujaco:

5. Dostawca oswiadcza, ze nastcpujacego wyposazenie dodatkowe okreslone w§ Lust. 1lit. b):
................... przechodzi na whasnosé Zamawiajacego, za wyjatkiem wyposazenia dodatkowego
zaoferowanego w ramach Pakietu nr 3 (drukarka termiczna kodoéw paskowych), kiére przechodzi na
whasno§¢ Zamawiajacego po uptywie okresu obowiazywania umowy).

§2 ust. 1 i 2: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie aparatu oraz wyposazenia dodatkowego w
terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Umowa uzyskuje moc obowigzujacg w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest
podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednoczesnie, lecz
dopiero po zlozeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawe analizatora winien biec od daty
podpisania nie zawarcia umowy, a takze winny to byc dni robocze.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje terminu okreslonego w § 2 ust. 1. Wykonawca
ma prawo przyby¢ do siedziby Zamawiajgcego w celu podpisania umowy w tym samym
terminie co Zamawiajacy.

Zamawiajgcy modyfikuje zapis §2 ust. 2 wzoru umowy nastepuiaco

Wyszczego]mone w § 1 pkt 1 lit b) wyposazenie dodatkowe zostanie dostarczone Zamawiajacemu
whasnym staraniem i na koszt wtasny Dostawcy w terminie max. 30 dni od daty zawarcia niniejsze;
umowy w stanie umozliwiajacym jego natychmiastowe wiaczenie do eksploatacji.

8. §2 ust. 4: Czy z uwagi na bardzo duzg liczbe otrzymywanych zamowien przez dziat logistyki Wykonawcy,
Zamawiajacy odstapi do wymogu kazdorazowego potwierdzania faksem przez Wykonawce przyjecia
zamowienia. Jezeli tak prosimy o usuniecie zdania drugiego ww. postanowienia umowy.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy modyfikuje zapis §2 ust. 4 wzoru umowy nastepujaco:

Poszczegolne partie towaru okreslonego w pkt 3. beda dostarczane w terminie 5 dni roboczych od
chwili ztozenia przez Zamawiajacego zamowienia faksem lub za pomoca poczty elektronicznej,
natomiast dostawy pilne beda realizowane w terminie do 3 dni roboczych od chwili ztozenia
zambwienia. Dostawea moze kazdorazowo potwierdzi¢ faksem lub za pomoca poczty elektronicznej
przyjecie zamowienia.

Nr faksu Zamawiajacego: 6144 22 152 e-mail: ..ovevceerrerenrccnnnnee

Nr faksu DOStawey: couecevencceeescsissnssssnnees e-mail ... e

§2 ust. 6: Zamawiajacy w odniesieniu do pakietu nr 8 i 9 wymaga transportu towaru $rodkiem transportu
umozliwiajagcym monitorowanie temperatury. Prosimy zatem od wykreslenie ww. postanowienia w

10.

odniesieniu do pozostatych pakietow.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy modyfikuje zapis §2 ust. 6 wzoru umowy nastepujaco:

6. W przypadku dostawy srodkiem transportu, ktéry nie spetnia wymagan (tzn. brak
monitoringu pod wzgledem temperatury w czasie transportu) Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjeae dostawy, dokonania zakupu odczynmkow u innego podmiotu 1

obcigzenia ewentualng roznica cenowa Wykonawcy, przy rownoczesnym naliczeniu kary
umownej okreslonej w § 7 ust. 2 ppkt €) umowy: (dotyczy Pakietu nr 8 19)

§2 ust. 8: Prosimy o uzupetnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

.Za wyjatkiem okolicznosci, gdy nieterminowe dostarczanie towaru wynika z faktu, iz Zamawiajgcy zalega

z ptatnosciami za dostarczony fowar ponad 60 dni liczac od terminu zapfaty”.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wyjasnienia tresci SIWZ 2
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

§2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczacego sktadania zaméwien. Proponujemy nastepujacy zapis:
.Minimalne dane niezbedne do prawidlowego zamoéwienia Odczynnikéw to: nazwa | adres
Zamawiajgcego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktéw, ilogé, cena lub wskazanie
wiasciwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiatu
kontrolnego, niezbedng informacjg jest réwniez numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z
harmonogramem dostaw. Czas realizacji zaméwienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do
Wykonawcy.”
Powyzszy zapis umozliwia zapewnienie pod wzgledem technicznym ciggto$ci dostaw do Zamawiajacego.
Powyzszy zapis stanowi gwarancje Wykonawcy do rzetelnego wywigzania sie z zobowigzan dotyczacych
dostaw Odczynnikéw wzgledem Zamawiajgcego — umozliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia
pewnos$¢ dostaw, poglebiajac wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Szczegdly dotyczace sktadania zamoéwien zostang

uzgodnione z wybranym wykonawca na etapie realizacji umowy.

§3 ust. 2: Prosimy o uzupetnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
W okresie gwarancji, gdy konieczno$¢ dokonania napraw powstanie z winy Zamawiajgcego na skutek
nieprawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i czesci zamiennych pokrywa
Zamawiajacy’.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

§3 ust. 4: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu z ,w terminie 5 dni roboczych od dnia
ztozenia reklamacji przez Zamawiajgcego” na zapis ,w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania
reklamacji za zasadng przez Wykonawce”.
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowigzek wymiany towaru na wolny do wad,
tymczasem Wykonawca zgodnie z literg prawa nie moze odmdwi¢ przyjecia reklamacji z tytutu
odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ towaru z umowa, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji jg odrzucié,
diatego tez zasadne jest aby wskazac iz Wykonawca ma obowigzek wymiany towaru na wolny od wad w
przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie kazdych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

§3 ust. 6 oraz §7 ust. 6: Prosimy o modyfikacije ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w
nastepujacym brzmieniu:
-Przed zastosowaniem jednak powyzszego $rodka, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwaé Wykonawce
do spefnienia $wiadczenia, wyznaczajgc mu odpowiedni termin do wykonania obowigzku umownego.”
Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

§7 ust. 2 a)-d) i ust. 3: Prosimy o modyfikacje ww. postanowien umowy w taki sposéb, aby wysokosé
kary umownej naliczana byta od wartosci netto nie brutto.
VAT jest naleznoscig publicznoprawng, ktorg wykonawca jest zobowigzany odprowadzié do urzedu
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wplywu na korzysci
ekonomiczne osiggane przez wykonawce z tytutu wykonania zamowienia

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

§7 ust. 2 pkt. a) i c): Prosimy o zmiang ww. postanowien wzoru umowy poprzez zastgpienie uzytych
sformutowan ,za kazdy dzien opdZnienia” zwrotem ,za kazdy dzien zwfoki".
Opoznienie oznacza uchybienie terminowi bez wzgledu na przyczyne tego uchybienia, podczas gdy
zwioka (tzw. kwalifikowane opdznienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za
ktore dtuznik ponosi odpowiedzialno$é. Zdaniem Wykonawcy kare umowng nalezy kwalifikowaé jako
zryczaftowane odszkodowanie, przy czym przestanka warunkujaca zaptate tegoz odszkodowania moga
by¢ wytgcznie okolicznoéci, za ktére dtuznik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialno$é
na zasadach ogdinych. Z tych przyczyn kara umowna nie moze by¢ zastrzegana na wypadek
niedotrzymania terminu wskutek okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci. Stad
tez Wykonawca wnosi o zastapienie pojecia: ,opoznienia” okresleniem ,zwtoki”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapiséw SIWZ.

Wyjasnienia tresci SIWZ 3
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§7 ust. 2 pkt. b) i ust. 3: Prosimy o modyfikacje ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposob, aby
wysokos$¢ kary umownej naliczana byta od wartosci pozostatej do realizacji umowy, nie za$ od wartosci
umowy brutto.
W sytuacji gdy umowa dotyczy $wiadczen ciggtych, a dostawa odczynnikow bedzie w znaczacej mierze
realizowana w sposob prawidtowy, odstapienie do umowy moze dotyczy¢ niewielkiej partii odczynnikow, w
konsekwencji zastrzezenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto bedzie miato
charakter razgco zawyzony. W takiej sytuacji nie budzi watpliwosci dysproporcja migdzy poniesiong
szkodg a wysokoscig kary umowne;.

Odpowiedz Zamawiajacegqo:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisow SIWZ.

§7 ust. 2 pkt. e): Zamawiajgcy w odniesieniu do pakietu nr 8 i 9 wymaga transportu towaru $rodkiem
transportu umozliwiajacym monitorowanie temperatury. Prosimy zatem od wykreslenie ww. postanowienia
w odniesieniu do pozostatych pakietow.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy modyfikuje zapis §7 ust. 2 pkt e) WZOru umowy nastepujaco:
€) 200,00 zt za kazdy przypadek dostawy niemonitorowanej pod wzgledem temperatury (2-8 °C) w
czasie transportu produktow i mepotmerdzonej wydrukiem z urzadzenia monitorujacego lub
zapisami z elektronicznego urzadzenia monitorujacego (dotyczy Pakietu nr 8 19)

§7 ust. 5:Zwracamy uwage na kwestie potracania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne bytoby, aby
Wykonawca znat ewentualng kwote kary umownej przed jej potraceniem i ewentualnie mégt woéwczas
wyrazi¢ zgode na jej potracenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe ,potrgcanie” moze
prowadzi¢ do licznych btedéw. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:
W takim wypadku potracenie dokonane bedzie przez pisemne oswiadczenie ztozone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku zfozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o potrgceniu kwolty z tytutu naliczonych kar umownych, nalezne
wynagrodzenie wyptacane Wykonawcy pomnigjszone zostanie o te kwote”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dodaje w §7 ust. 5 wzoru umowy zdanie

»Potracenie dokonane bedzie na podstawie pisemne noty ksiegowej ztozonej Wykonawcy przez

Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty wystawienia noty.”

§8 ust. 2: Prosimy o wyjasnienie rozbieznos$ci w zakresie terminu ptatnosci za dostawy gdyz zgodnie z
trescig Formularza ofertowego wynosi on 60 dni dla pozostatych pakietow, w stosunku do ktérych termin
ptatnosci nie stanowi kryterium oceny ofert.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy prostuje omylke pisarska. Jednoczesnie zamawiajacy modyfikuje tres¢ wzoru
umowy § 8 ust 2 i 3 nastegpujgco:
2. Zaptata za dostarczony towar nastepowal bedzie na podstawie fakrur wystamonych przez
Dostawce przelewem bankowym na wskazane konto w terminie 60 dnmi ** od dnia
dostarczenia faktury wystawionej na podstawie dostawy towaru zgodnego z zamoOwieniem.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie potwierdzenie odbioru poszczegélnych parti

zambwionego towaru przez upowaznionego pracownika Zamawiajacego, ** ¥ PrvPadkn
Pakietéw nr 5, 6, 8, 9, 10 termin platnoéci stanowi kryterium oceny ofert - termin platnosci Zgodnie z oferty

Dostawcy (jednak nie kr6tszy niz 30 dni).

3. Zaptata miesiecznego czynszu dzierzawnego nast@powac bedzie na podstawie faktur
wystawionych przez Dostawce na koniec kazdego miesica dzierzawy, ptatnych przelewem
bankowym na mkazane konto w terminie do 60 dni ** od daty zakonczenia kazdego miesiaca

dnerzawy aparatu. . w przypadku Pakietéw nr 5, 6, 8, 9, 10 termin platno$ci stanowi kryterium oceny ofert

- termin platmosci Zgodnie z ofertq Dostawcy (jednak nie krotszy niz 30 dni).

§8 ust. 7: Prosimy o dodanie postanowienia w nastgpujgcym brzmieniu:
.Zgodnie z ustawg o terminach zapfaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za kazdy dzien
opdzZnienia w zapfacie.”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy z modyfikowat zapis §8 ust. 7 nastepujgco:
W przypadku zwioki z zaptata za dana dostawe lub zwloki z zaptara czynszu dzierzawnego i
optaty serwisowej Dostawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokosci okreslonej ustawa o
terminach zaptaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. *

Wyjasnienia tresci SIWZ 4
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Zestaw pytan nr 2 z dnia 04.05.2018r. :

1.

Dotyczy Pakietu nr 2 i Pakietu nr 7:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby termin waznosci odczynnikéw wynosit co najmniej 5 miesiecy, z
wytgczeniem krwi kontrolnej, dla ktérej termin waznosci jest zgodny z harmonogramem dostaw
materiatu kontrolnego dostepnym na stronie Wykonawcy?
Zamawiajacy zamawiat bedzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy waznoéci odczynnikéw min.
5 miesiecy, ze bedg one zawsze miaty diugi okres waznosci.
Krew kontrolna jest natomiast materiatem o krétkim okresie waznosci ze wzgledu na rodzaj materiatu, a
dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiajacy miat zawsze wazng krew.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Dotyczy Zat. 1, Pakiet 7 - Paski do moczu, P-kt 3 i 27:
Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zaoferowanie modutu do oceny osadu moczu o
wydajnosci do 80 prébek na godzine.
Z podanych przez Zamawiajgcego prognozowanych ilosci wykonywanych badan w kontrakcie /17 000/
wynika, ze modut o nizszej wydajnosci w peini zabezpieczy potrzeby Zamawiajacego i nie wplynie
znaczaco na szybkos¢ wykonywanych oznaczen.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Dotyczy Zat. 1, Pakiet 7 - Paski do moczu, p-kt 33:

Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zaoferowanie analizatora z oprogramowaniem w jezyku
angielskim, z jednoczesnym zastosowaniem wygodnych w uzyciu, intuicyjnych i tatwych do interpretacji
ikon na ekranie monitora oraz dostarczeniem instrukcji obstugi analizatora w jezyku polskim?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Dotyczy Pakiet 7 - Paski do moczu:

Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podanie $redniegj ilosci oznaczen z 1 opak., ze wzgledu na
zuzywanie przez analizator odczynnikow na konserwacjg, kontrole czy dodatkowe ptukania.

Wykonawca nie jest w stanie doktadnie oszacowa¢ wymaganych danych w ofercie, ze wzgledu na
zastosowang technologie pomiarowg w urzadzeniu oraz nieznajomosci specyfiki pracy w samym
laboratorium Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Dotyczy Zat. 1, Pakiet 2 — hematologia:
Prosimy o uscislenie, jakg ilos¢ oznaczen retikulocytow Zamawiajgcy przewiduje wykonaé w trakcie
trwania kontraktu i w jakim trybie: CBC+RET czy CBC-DIFF+RET?
Pozwoli to Wykonawcom na doktadne oszacowanie ilosci odczynnikow potrzebnych na wykonanie tego
typu oznaczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy przewiduje w trybie CBC-DIFF+RET ok. 150 oznaczen rocznie.

Dotyczy Zat. 1, Pakiet 2 — hematologia, P-kt 11:
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania analizatora posiadajacego liniowos¢ z probki pierwotnej, bez
wstepnego rozcienczenia ani innego wstepnego przygotowania przed analizg?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, wymagane przez Zamawiajacego liniowosci dotycza probki pierwotnej, bez wstepnego
rozcienczenia ani innego wstepnego przygotowania przed analiza.

Dotyczy Zat. 1, Pakiet 2 — hematologia, P-kt 23:

Prosimy Zamawiajgcego o doktadne podanie danych dostawcy systemu informatycznego, do ktorego

Wykonawcy winni zgtaszac sig o podtgczenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy uzywa systemu Eskulap Politechniki Poznanskiej obstugiwanego przez firme
MEDHUB

Wyjasnienia tresci SIWZ 5
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Zestaw pytan nr 3 z dnia 04.05.2018r.:

Dotyczy pakietu nr 1

Formularz ofertowy:
1. Dotyczy formularza ofertowego pkt.10:
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, ulotki/instrukcje
uzywania odczynnikéw byty dostarczone w wersji elektronicznej na ptytach CD-Rom?
OdpowiedZ Zamawiajaceqo:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie ww. dokumentow na ptycie CD-R, ale ulotki i
instrukcje uzywania majg by¢ dostarczone rowniez w wersji papierowej. Karty charakterystyk
nie sg wymagane w wersji papierowe;.

2. Prosimy o odstgpienie od wymogu dostarczenia Zamawiajgcemu ulotki/instrukcje uzywania oraz kart
charakterystyk substancji niebezpiecznych i proponujemy, aby Panstwo skorzystali z dostepu do ww.
dokumentow (aktualizowanych na biezaco) bezposrednio przez Internet.

Kazda ulotka zawiera ok. 10 -12 stron, a karta charakterystyk od 10-55 stron.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Patrz. odp. na pyt. 1.

3. Dotyczy formularza ofertowego pkt.11:
Czy Zamawiajgcy moze podac¢ minimalny zakresu wykonania umowy?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Wskazano w OPZ.

4. Dotyczy Oswiadczenia odnosnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP - grupa kapitatowa - wymaog ztozenia
o$wiadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiajgcego informacji o ktérych mowa w art.
86 ust.5 uPzp. Czy Zamawiajacy uzna za spetniony wymag art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jesli
wykonawca, ktéry nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z
ofertg?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy dopusci pod warunkiem, ze Wykonawca wyraznie wskaze, ze nie nalezy do
zadnej grupy kapitatowej. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze na Wykonawcy ciazy
obowigzek zaktualizowania ww. zatacznika w przypadku, gdyby po otwarciu ofert zmienita sie
sytuacja Wykonawcy.

Projekt umowy:

5. Dotyczy pkt. 2 par. 1 projektu umowy :
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane terminu dostawy i uruchomienia aparatu na 30 dni od daty
zawarcia umowy?
Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski.
Przedmiot zaméwienia transportowany jest z Niemiec.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgacy nie wyraza zgody.

6. Dotyczy SIWZ, Rozdziat lll, pkt 1, podpunkt |) oraz par. 2 ust 2 projektu umowy
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby termin dostarczenia wyposazenia dodatkowego wynosit max. 30
dni od podpisania umowy o parametrach wyszczegolnionych w poszczegolnych Pakietach w Zat. 1A
do SIWZ Formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy zmodyfikowat wymagany termin dostawy wyposazenia dodatkowego — patrz:
odp. na pyt. 7 Zestaw pytan nr 1.

7. Dotyczy par. 2 ust. 4 projektu umowy:
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode aby standardowy termin dostawy poszczegdlnych partii towaru
wynosit 5 dni roboczych od chwili ztozenia przez Zamawiajacego zamowienia faksem, natomiast
dostawy pilne byly realizowane w terminie do 3 dni roboczych?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajgcy dopuséci. Patrz odp. na pyt. 8 Zestaw pytan nr 1.

8. Dotyczy par. 2 ust. 4 projektu umowy:
Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody aby kazdorazowe potwierdzenie przyjecia zamowienia
byto przesytane drogg mailowa? W przypadku wyrazenia zgody na powyzsze, prosimy o podanie
adresu e-mailowgo na ktéry bedg przesytane potwierdzenia.

Wyjasnienia tresci SIWZ 6
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Uzasadnienie: Wykonawca posiada system, ktory automatycznie po wprowadzeniu zamoéwienia
generuje raport | wysyta informacje do Zamawiajacego o przyjeciu zamowienia i przekazaniu go do
realizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zmodyfikowat zapis umowy w powyzszym wzgledzie — patrz odp. na pytanie 8

Zestaw pyt. nr 1. Adres mailowy podany zostanie w umowie.

9. Dotyczy Rozdziatu X. SIWZ pkt. 2:
Prosimy Zamawiajgcego o wykreslenie z niniejszego punktu zdania ,...Przedfuzenie terminu
zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznodci wadium
albo, jesli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedfuzony okres zwigzania ofertg.”,
gdyz Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy wykresla powyzszy zapis.

10. Dotyczy par. 3 ust. 3 projektu umowy:
Prosimy Zamawiajgcego o wykreslenie tego zapisu projektu umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje zapisow SIWZ.

11. Dotyczy par. 3 ust. 5 projektu umowy:
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang zapisu projektu umowy na ,Reklamacje zamowionego
towaru oraz zgtoszenia o awarii aparatu sktadane beda faksem lub drogg e-mail.*"?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy wyraza zgode.

12. Dotyczy projektu umowy par. 8 ust. 2i 3:
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie do umowy 60-dniowego terminu ptatnosci dla
wszystkich transakcji wynikajgcych z umowy (dostawy odczynnikow i dzierzawa analizatorow —
system finansowo-ksiegowy nie wykonawcy nie ma mozliwoéci wprowadzenia dwoch réznych
terminow ptatnosci dla tego samego klienta)

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy poprawit omytke pisarskg — patrz Zest. pytan nr 1 odpowiedz na pyt. 20.

13. Dotyczy projektu umowy par. 8 ust. 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby dostawa faktury nie byta potaczona wraz z dostawg towaru?
Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski.
Przedmiot zamodwienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysylana jest do Zamawiajgcego
pocztg polecong z biura w Warszawie. Do kazdorazowej dostawy dotgczony jest list przewozowy
Zawierajacy szczegotowy wykaz zamowionego asortymentu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopusci.

Parametry graniczne

14. Dotyczy pk. 15 opisu parametréw granicznych
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczana wraz z
analizatorami byta w wersji elektronicznej na ptycie CD-Rom?
Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie rowniez na ptycie CD-R, ale wymaga tez wersji
papierowej

Parametry oceniane:

15. Czy Zamawiajgcy uzna warunek ,Kalibracja i rekalibracja met. Immunochemicznych przy uzyciu nie
wigcej niz 2 kalibratoréw” za spetniony, w momencie gdy czes¢ odczynnikoéw immunochemicznych
bedzie wymagato kalibracji 6 punktowych, bez potrzeby rekalibracji w trakcie ich uzytkowania z
wyjatkiem odczynnikow do oznaczania witaminy D oraz Prokalcytoniny?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie, nie uzna. Oceny spetnienia warunku zamawiajacy dokonuje na etapie badania ofert, a nie
udzielania wyjasnien.

Czes¢ immunochemiczna systemu zintegrowanego
16. Dotyczy punktu 25.

Wyjasnienia tresci SIWZ 7
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Czy Zamawiajacy zgodzi sig, aby zaoferowana ilos¢ kalibratoréw immunochemicznych byta
odnoszona do wymagan kalibracjiirekalibracji odczynnikéw (stabilno$¢ kalibracji odczynnika) a ilosé
kontroli byta kalkulowana z uwzglednieniem mozliwosci podziatu wymienionych i ich mrozenia?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLEDNIE WYMAGANE:

1%,

18.

19.

Dotyczy pkt. 11.
Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie odczynnika do oznaczania parametru D-Dimer,

posiadajgcego certyfikat FDA K510, charakteryzujacego sie uniwersalnym zastosowaniem na rozne
platformy analizatorow biochemicznych, z dedykowanymi dla w/w. odczynnika kalibratorami i
kontrolami?

Uzasadnienie: Zaoferowany odczynnik zostanie zaaplikowany na oferowana cze$¢ biochemiczng
platformy zintegrowana zgodnie z zaleceniami producenta analizatora oraz odczynnika.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zamawiajacy w punktach 14 i 15 wymaga:
,min. 24 m-ce lub okres gwarancji producenta (w przypadku gdy gwarancja producenta jest diuzsza).
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia petny serwis sprzetu na warunkach okreslonych w
umowie”
Zamawiajgcy planuje podpisa¢ umowe w zakresie Dostawy odczynnikéw, akcesoridw, materiatow
kontrolnych i kalibratorow wraz =z dzierzawg zintegrowanego systemu biochemiczno-
immunochemicznego na 12 miesigcy. W zawigzku z tym prosimy o zmiane wymagania 24 miesiecy
gwarancji producenta na 12 miesigcy gwarancji producenta od daty instalacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy opis dwoch fabrycznie nowe chtodziarek laboratoryjnych witrynowych do przechowywania
odczynnikow.,

Z powodu czestych zmian oferowanych produktdéw na rynku, niemozliwy jest aktualnie zakup
wyspecyfikowanego sprzetu chtodniczego. Oferowane na rynku chtodziarki mogg sie nieznacznie
roznic parametrami, nie wplywajac rownoczesnie na komfort pracy Zamawiajgcego.
Prosimy Zamawiajgcego o zgode na zaoferowanie chtodziarek laboratoryjnych o wyspecyfikowanych
ponizej parametrach:

Pojemnosc¢ brutto/netto tacznie 378/359 |
Wymiary zewnetrzne w mm (SxGxW) | 600/610/1800
Wymiary wewnetrzne w mm
(SxGxW) 470/440/1612
Zuzycie energii w ciggu 365 dni 465 kWh
Poziom gtosnosci w dB 48 dB(A)
System chtodzenia dynamiczne
Metoda odszraniania automatyczne
Zakres temperatury +1°C do +15°C
Materiat obudowy / kolor stal / srebrny
Materiat drzwi / pokrywy Drzwi ze szkia izolacyjnego
Materiat wnetrza tworzywo sztuczne biaty
Sterowanie Sterowanie mechaniczne
Wskaznik temperaury na zewnatrz cyfrowy
Oswietlenie LED
Regulowane potki 5

ruszty powlekane
Materiat potek tworzywem sztucznym
Maksymalne obcigzenie potek 45 kg

Ergonomiczny uchwyt
Uchwyt drgzkowy
Zamek W Wyposazeniu
Samodomykanie drzwi tak
Kierunek otwierania drzwi prawo wymienne

Wyjasnienia tresci SIWZ 8



SPZOZ_NT/DZP/PN/04/18

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopusci pod warunkiem, Ze posiada mozliwos¢ zaprogramowania zakresu

temperatur pracy i alarm akustyczny przekroczenia zaprogramowanego zakresu temperatur.

Zestaw pytan nr 4 z dnia 04.05.2018r.:

Whnosimy o zmiane siwz w zatgczniku nr 1A pakiet nr 8 . pkt 11 Kazda seria wprowadzanych do obrotu
odczynnikéw musi mie¢ Swiadectwo jakosci wydane przez laboratorium wyznaczone przez jednostke
notyfikowang poprzez wskazanie, ze Swiadectwo kontroli jako$ci musi by¢ wydane przez producenta .
Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
12 stycznia 2011r. w sprawie wymagan zasadniczych dla wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro (tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) swiadectwa kontroli jakosci dla jakiegokolwiek produktu medycznego nie
moze wydac¢ strona trzecia czyli podmiot inny niz producent. Tylko organizacja producenta ponosi
odpowiedzialnos¢ za produkt i dokumenty towarzyszace produktowi medycznemu do diagnostyki IVD.
Wnosimy o zmiane siwz

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy zmienia zapis w zataczniku nr 1A pakiet nr 8. pkt 11 na nastepujacy:

,Kazda seria wprowadzanych do obrotu odczynnikéw musi mie¢ Swiadectwo jakoSci wydane
przez laboratorium wyznaczone przez jednostke notyfikowang” na ,Kazda seria
wprowadzanych do obrotu odczynnikéw musi mie¢ Swiadectwo jakoSci wydane przez
laboratorium producenta”

Zestaw pytan nr 5 z dnia 04.05.2018r.:

T

14. Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a)

b)
c)

ze wskazaniem autoryzowanego serwisu technicznego, ktéry zapewni petng obstuge posiadanego
sprzetu

uprawnienia (autoryzacji) producenta dla wskazanego serwisu technicznego.

Wykazu dostawcow czeéci zamiennych, czesci zuzywalnych lub materiatéw eksploatacyjnych
okreslonych przez wytwérce wyrobu - podstawa - art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2010 r o
wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679) wykazu podmiotéw upowaznionych przez wytwérce
lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynno$ci instalacji, okresowej konserwacji,
okresowej Ilub doraZnej obstugi serwisowej, aktualizacfi oprogramowania, okresowych [ub
doraZnych przegladéw, regulacji, kalibracji, wzorcowan, sprawdzen lub kontroli bezpieczenstwa -
ktére zgodnie z instrukcjg uzywania wyrobu nie mogg byc¢ wykonane przez uzytkownika art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679)

Wnosimy o zmiang siwz ktora posiada wade uniemozliwiajgca podpisanie waznej umowy na dostawe
odczynnikdw i materiatéw zuzywalnych poprzez wykreslenie w/w wymagania.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw innych niz BioRad (wiasciciel marki DiaMed) aby spetnili
wymagania art. 90 ustawy o wyrobach medycznych dotyczgacego zainstalowania i serwisowania
sprzetu . Zgodnie z art. 90 to na dostawcy czyli DiaHem ktdry na rzecz Szpitala zbyt prawa do sprzetu
cigzy obowiazek wskazany w siwz (jak zacytowano powyzej).

Whnosimy o zmiang siwz. Zamawiajgcy moze ogtosi¢ Przetarg na ustugi serwisowania sprzetu (wirdwki
i inkubatora) posiadanego lecz nie moze wymuszac¢ na wykonawcach aby nieodptatnie przejeli
obowigzki innego dostawy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy posiada sprzet i wymaga odczynnikéw do posiadanego sprzetu oraz backup-u
do posiadanego systemu, ktéry musi spetnia¢ wszelkie wymagania petnej walidacji tego
systemu przeprowadzonej przez producenta.

Czy Zamawiajgcy dedykuje postgpowanie wykonawcy DiaHem? - a jesli tak to prosimy o uzasadnienie
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Zamowien Publicznych. Przy czym prosimy nie stosowaé odpowiedzi :
zgodnie z siwz (bowiem nie ma ona charakteru wyjasnienia tylko zbycia wnioskujgcego)

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy nie dedykuje postepowania zadnemu Wykonawcy. W przypadku ustanawiania

tak znaczacych zarzutow, pytajacy winien miast zarzutow ksztattowanych insynuacjami
i pomowieniami, wnies¢ odwotanie do Krajowej Izby Odwotawcze] zgodnie z zapisami SIWZ.
Prosimy o zaprzestanie tak niegodnych profesjonalistow praktyk.

wnosimy o zmiang tytutu cytat: Dostawa odczynnikéw i materiatdbw zuzywalnych do badan w serologii

transfuzjologicznej do systemu DiaHem bedacego wilasnoscig zamawiajgcego wraz z dzierzawa
oprogramowania do obstugi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierzawg systemu (wiréwka + inkubator)
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stanowigcego backup dla istniejacego systemu oraz bezptatnym serwisem sprzetu i aparatury na 12
miesiecy - (I1.)
Tytut sugeruje dedykowanie przetargu nieograniczonego firmie DiaHem ktdra nie jest producentem tylko
dystrybutorem.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy jest wiascicielem systemu DiaMed-ID Micro Typing System. Do tegoz
systemu, bedacego wlasnoscig Zamawiajacego, zamawia wiasnie odczynniki i materialy
zuzywalne do badan w serologii transfuzjologicznej - o czym wylacznie informuje
Wykonawcow (art. 29 uPzp).
Zamawiajgcy nie dedykuje postepowania zadnemu Wykonawcy. W przypadku ustanawiania
tak znaczacych zarzutow, pytajgcy winien miast zarzutdw ksztattowanych insynuacjami
i pomowieniami, wnies¢ odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej zgodnie z zapisami SIWZ.
Prosimy o zaprzestanie tak niegodnych profesjonalistow praktyk.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy poprawit omytke pisarska w nazwie pakietu:
Zmodyfikowana nazwa Pakietu nr 9:

PAKIET Nr 9 Dostawa odczynnikow i materiatow zuzywalnych do badan w serologii
transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System bedacego wtasnoscig
zamawiajgcego wraz z dzierzawg oprogramowania do obstugi pracowni serologii i banku krwi
oraz dzierzawag systemu (wiréwka + inkubator) stanowigcego backup dla istniejgcego systemu
oraz bezptatnym serwisem sprzetu i aparatury na 12 miesiecy - (11.).

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje o poprawieniu numeracji poz. w Pakiecie nr 9 oraz
zmianie nazwy poz. 8

Jest: 6a, 6¢, 6d,
Winno byc¢: 6a, 6b, 6¢.

Poz. 8. Diluent (byto Diluent 2)
Poprawiony Pakiet nr 9 i zatacznik do pakietu nr 9 Zamawiajgcy zamiesci na stronie
internetowe;.

4, Zamawiajacy wymaga cytat Dostawa transportem monitorowanym pod wzgledem temperatury 2-8 st. C

potwierdzona wydrukiem. Wydruk z poprzednich dostaw jako zafgcznik do oferty (na wezwanie
zamawiajgcego).Prosimy 0 zmiane bowiem karty i odczynniki przechowuje sie w temperaturze pokojowe;j
anie od 2 do 8 st C. poprzez dopisanie : je$li wymagane.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy wymaga dostawa transportem monitorowanym pod wzgledem temperatury 2-8
st. C potwierdzonej wydrukiem dla pakietu nr 8 poz.1 i dla pakietu nr 9 poz. 6a i 6¢
(numeracja Pakietu nr 9 przed modyfikacjg byta 6a i 6d).

wnosimy o zmiane siwz: jak wskazano ponize;j:

Jest: Zamawiajgcy wymaga, aby zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy o wyrobach medycznych (,Wyréb
powinien byc¢ wfasciwie dostarczony, prawidtowo zainstalowany i utrzymywany oraz uzywany zgodnie z
przewidzianym zastosowaniem, a uzytkownik wyrobu jest obowigzany do przestrzegania instrukcji
uzywania”) oferowane produkty (odczynniki) byly zgodne z instrukcjami uzycia wyrobéw medycznych, do
ktérych prowadzone jest postepowanie, {j: ID-Centrifuge 12 SlI; ID-Incubator 37 Si; ID-Pipetor FP4

Powinno byé: Zamawiajgcy wymaga, aby zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych
(,Wyrob powinien by¢ wtasciwie dostarczony, prawidtowo zainstalowany i utrzymywany oraz uzywany
zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a uzytkownik wyrobu jest obowigzany do przestrzegania
instrukcji uzywania”) oferowane produkty (odczynniki) byly zgodne z instrukcjami uzycia wyrobow
medycznych,

Uzasadnienie;

Zamawiajacy wymaga dostawy w formie dzierzawy :

wiréwka serologiczna na minimum 12 miejsc - 1 szt. inkubator - 1 szt.

Strona uzyczajaca sprzet w formie dzierzawy jest nadal wilascicielem sprzetu i ponosi
odpowiedzialno$é zgodnie z umowg (wzoér ) oraz art. 90 ustawy o wyrobach medycznych.

Nie wyrazamy zgody na obarczanie potencjalnego wykonawcy obowigzkami firmy DiaHem wynikajacymi z
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. Obowigzki z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych jestesmy
zobowigzani spetni¢ w stosunku do zaoferowanego (dzierzawionego ) sprzetu . Nie mozemy byc¢
odpowiedzialni za sprzet DiaHem bowiem nie jesteSmy strong umowy zbycia sprzetu ID-Centrifuge 12 S,
ID-Incubator 37 SI; ID-Pipetor FP4 co wprost wynika z kodeksu cywilnego.
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Jesli firma DiaHem odnotowata przychéd za Sprzedazy sprzetu do Zamawiajgcego to powinna spetnic
obowigzki posprzedazowe. Jesli Szpital podpisat wadliwg umowe i nie zadbat o swoje interesy fo strona
trzecia nie moze by¢ zmuszana do speftnienia nieodptatnego Swiadczenia serwisowania sprzetu ktérego
nie dostarczyta

Odpowiedz Zamawiajaceqgo:

Zamawiajacy nie wymaga nieodptatnych ustug. Wynagrodzenie Wykonawcy nalezy uja¢ w

cenie oferty — zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytan nr 6 z dnia 04.05.2018r.:

Wnosimy o zmiane siwz lub uniewaznienie postepowania w zakresie pakietu nr 9 jako niezgodnego z
Pzp , Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r

1.

Zamawiajgcy wymaga: Wymagane jest zalgczenie do oferty o$wiadczenia producenta posiadanego
przez Zamawiajgcego systemu o moznosci stosowania oferowanych odeczynnikow z tym systemem.

Zapis jest niezgodny z art. 30 ust 5 Pzp bowiem to wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia, ze
zaoferowany produkt jest rownowazny jesli Zamawiajgcy nie okreslit parametrow réwnowaznosci.
Zamawiajgcy wymusza na oferentach aby ztozyt oferte wraz z firmg DiaHem oraz uzyskat odptatnie
akceptacje konkurencji. Naktanianie do zmowy przetargowej jest przestepstwem przeciwko obrotowi
gospodarczemu:

Art. 305. § 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo
wchodzi w porozumienie z inng osobg dziatajgc na szkode wiasciciela mienia albo osoby lub instytucji, na
rzecz ktorej przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w zwigzku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub
przemilcza istotne okolicznosci majace znaczenie dla zawarcia umowy bedacej przedmiotem przetargu
albo wchodzi w porozumienie z inng osoba, dziatajgc na szkode wiasciciela mienia albo osoby lub
instytucji, na rzecz ktorej przetarg jest dokonywany.

§ 3. Jezeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Panstwa, sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2
nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o odstgpienie od wymagania zatgczenia opinii producenta sprzetu: ID-
Centrifuge 12 SlI: ID-Incubator 37 Si; ID-Pipetor FP4 poniewaz chcemy wykonac umowe samodzielnie
bez udziatu firmy DoaHem lub innej do czego mamy petfne prawo. Zamawiajgcy nie moze utrudniac
zfozenia oferty uzalezniajgc wykonawcéw od intereséw wymienionej w siwz firmy DiaHem tylko dlatego,
ze dotychczas z nim wspofpracowal. Jakiekolwiek preferencje co do pochodzenia towaru i wymuszania
kontaktéw z drugim wykonawcom (oferentem) jest karane z KK oraz KC.
Przychylno$¢ wzgledem innego oferenta niz dotychczasowy pozwoli Zamawiajgcemu na
pozyskanie 2 ofert a nie tylko 1 z wysokimi cenami.
W dobie niedofinansowania stuzby zdrowia dziatanie w celu podpisania o 30% drozszej oferty nie jest
zrozumiatym dlatego wnosimy jak na wstepie i mamy nadzieje ,ze Zamawiajgcy skoryguje siwz.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, iz w trybie przepisu art. 38 ust. 1 Wykonawcy przystuguje wnoszenie
zapytan do zapiséw SIWZ i zat. do SIWZ (wniosek o wyjasnienie), a nie wnoszenie zgdania
uniewaznienia postepowania i stawiania zarzutow. W przypadku ustanawiania tak znaczacych
zarzutéw, pytajacy winien miast zarzutow ksztattowanych insynuacjami i pomowieniami,
wnies$¢ odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiajacy wymaga opini powolujac sie na ustawe z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej stuzbie
krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z p6zn. zm.), cytat

Do oferty zatgczyé pozytywna opinie o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHIT w Warszawie -
jednostki stanowigcej w Polsce, na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej stuzbie krwi
(Dz.U. 2017 poz. 1371, z péZn. zm.), obowigzujgce przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej
stuzby krwi

a) SIWZ posiada zatem wade poniewaz opinie Zamawiajgcy moze wymagac tylko na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze
zgda¢ Zamawiajacy od wykonawgy ..

b) Powotanie sig na : ustawe z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej stuzbie krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z
poZn. zm.), obowigzujgce przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej stuzby krwi

jest wadliwe poniewaz Zamawiajgcy nie jest RCKIK i ustawa go nie obowiazuje.

c¢) Komisja Europejska zakazata Ministrowi Zdrowia wymagac¢ opinii IHIT w Warszawie dla produktéw z
CE (co mozna potwierdzi¢ w MZ).
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d) IHIT Warszawa nie ma mozliwosci ,stanowic, poniewaz nie ma mozliwosci ustanawia¢ prawa w
Polsce.

Whnosimy o korekte poprzez wykreslenie zwrotu: jednostki stanowigcej w Polsce, na podstawie ustawy z
dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej stuzbie krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z pdZn. zm.), obowigzujgce
przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej stuzby krwi

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy rezygnuje z zadania opinii IHIT o oferowanych testach mikrokolumnowych.

Zestaw pytan nr 7 z dnia 04.05.2018r.:

Pytanie 1 Dot. PAKIET Nr 6 Dostawa odczynnikéw do metod manualnych na 12 miesiecy — testy poz. nr 1

1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie testu czutosci analitycznej 40 ng/ml ? Uzasadnienie:
Pragniemy zwroci¢ uwage, iz zalecanym parametrem w badaniach obecnosci krwi w kale jest
stosowanie jednostki ug hemoglobiny / g katu, anizeli ng hemoglobiny / ml buforu. Test cut-off 40
ng / ml w badaniach wykazuje czutos¢ diagnostyczng na poziomie 97,3% oraz swoistosc
diagnostyczng 98,4% co odpowiada 2 ug / g katu. Zwigkszajgc czutos¢ testu do wymaganej przez
Zamawiajacego tj. 10 ng/ml analogicznie otrzymujemy 0,5 pg/g katu, co skutkuje pojawieniem sig
ogromnej ilosci wynikow fatszywie dodatnich. Uzycie zbyt czutego testu skutkuje - dodatkowymi
kosztami zwigzanymi z koniecznoscig przeprowadzenia kolejnych badan bedacych nastepstwem
dodatniego wyniku (czesto fatszywie dodatniego.), ktorym jest kolonoskopia - badanie kosztowne
oraz inwazyjne dla pacjenta.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z SIWZ.

2. Jednoczesnie zwracamy sie o mozliwos¢ wyceny w osobnym wierszu aplikatora do pobierania probek
katu, jesli takowy nie jest zawarty w zestawie.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wymaga aplikatora, ktéry jest czescig butelki z buforem.

Pytanie 2 Dot. PAKIET Nr 6 Dostawa odczynnikow do metod manualnych na 12 miesigcy — testy poz. nr 2
1. Czy Zamawiajgcy dopusci czutos¢ dla benzodiazepiny min. 300ng/ml?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z SIWZ.

2. Jednoczesnie zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajacy dopusci testy (zestaw 10-parametrow na
jednej kasetce) konfekcjonowane po 25 sztuk/op.?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza.

Zestaw pytan nr 8 z dnia 07.05.2018r.:
dot. PAKIET Nr 9 - Dostawa odczynnikéw i materiatdow zuzywalnych do badan w serologii transfuzjologicznej
do systemu DiaHem bedacego wfasnoscia zamawiajaceqo wraz z dzierzawa oprogramowania do obstugi
pracowni _serologii i banku krwi oraz dzierzawg systemu (wiréwka + inkubator) stanowigcego backup dla
istniejacego systemu oraz bezpfatnym serwisem sprzetu i aparatury na 12 miesiecy - (ll.)

1. Prosimy o potwierdzenie, Zze zgodnie z pkt 8 granicznych parametrow jakosciowo-technicznych,
Zamawiajacy dopuszcza nakiuwacze do pobierania krwi z drendw, pochodzace od innego producenta niz
wszystkie inne oferowane odczynniki?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy dopuszcza.

2. Prosimy o doprecyzowanie, ze oprogramowanie do prowadzenia pracowni immunologii transfuzjologicznej
i banku krwi z polskojezycznym oprogramowaniem wifasnym i zestawem komputerowym z drukarkg
laserowg moze, podobnie jak w przypadku nakluwaczy, pochodzi¢ od innego producenta niz pozostate
oferowane produkty?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy potwierdza ,ze oprogramowanie do prowadzenia pracowni immunologii
transfuzjologicznej i banku krwi z polskojezycznym oprogramowaniem wtasnym i zestawem
komputerowym z drukarkg laserowg moze pochodzi¢ od innego producenta niz pozostate
oferowane produkty.
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3. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z brzmieniem pkt 9 warunkow dodatkowych bezwzglednie
wymaganych ,Dostawa produktéw wg harmonogramu na dany rok”, Zamawiajacy w zakresie pakietu 9
oczekuje dostaw sukcesywnych, $rednio raz na miesigc, uwzgledniajgcego cykl produkcyjny wyrobow wg
zalgczonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci
dostaw pilnych ,na cito” z terminem realizacji do 3 dni roboczych od ztozenia zamoéwienia?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy potwierdza.

4. Czy Zamawiajgcy dopusci dla kart do potwierdzen grup krwi termin waznosci po dostawie wynoszacy min.
9 miesiecy?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza.

5. Prosimy o potwierdzenie, czy wymog, o ktorym mowa w pkt 1 rozdz. lll SIWZ Przedmiot zaméwienia
,Oferowany przez Wykonawce towar (aparaty, odczynniki i materiaty eksploatacyjne) musi posiadac
aktualne zezwolenia do stosowania w Polsce — zgodnie z ustawg z dnia 20.04.2004r. o wyrobach
medycznych (tj. Dz.U. z 2017 r.,, poz. 211 z pozn. zm.) oraz posiada¢ stosowne certyfikaty CE i

deklaracje zqodnosci”
a) odno$nie posiadania deklaracji zgodnosci - dotyczy produktow stanowigcych zgodnie z klasyfikacjg

producenta wyroby medyczne czyli nie dotyczy koncdéwek do pipet, zestawu do zewnatrzlaboratoryjnej
miedzynarodowej kontroli jakosci, przyrzadu do bezpiecznego przebijania wezykow z Kkrwig
(naktuwaczy) oraz oprogramowania do prowadzenia pracowni immunologii transfuzjologicznej i banku
krwi z polskojezycznym oprogramowaniem wtasnym i zestawem komputerowym z drukarka laserowg?
b) odnosnie posiadania certyfikatdbw CE (certyfikatu jednostki notyfikowanej) — dotyczy wyrobow

medycznych do diagnostyki in vitro, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow
medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.2013.1127), zostaly zaklasyfikowane do listy A lub listy B?
Zwracamy uwage, ze dla wyrobéw medycznych z poza listy A lub B oraz produktéw nie bedacych
wyrobami medycznymi nie ma obowigzku uczestnictwa jednostek notyfikowanych przy ocenie
zgodnosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, czy dla wyrobu: ,Zestaw krwi konfrolnej do codziennej kontroli jakoSci wymaganej
przepisami (stezenie przeciwciat anty D 0,05 |1U/ml)”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow
medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.2013.1127), Zamawiajacy wymaga posiadania certyfikatu CE
(certyfikatu jednostki notyfikowanej)?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wymaga posiadania certyfikatu CE (certyfikatu jednostki notyfikowanej)

7. Czy zgodnie z brzmieniem pkt 14 warunkdéw dodatkowych bezwzglednie wymaganych, Zamawiajacy
wymaga aby obstuga serwisowa posiadanego przez Zamawiajgcego sprzetu odbywata sig przez
autoryzowany serwis producenta posiadanych urzgdzen, ktérym winien dysponowa¢ Wykonawca?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wymaga, aby obstuga serwisowa posiadanego przez Zamawiajgcego sprzetu
odbywata sie przez autoryzowany serwis producenta posiadanych urzadzen, ktorym winien
dysponowac¢ Wykonawca.

8. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z wymogiem ,Odczynniki — gotowe do uzycia®’, Zamawiajacy
wymaga kart fabrycznie wypetnionych odpowiednimi odczynnikami przez producenta?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zamawiajgcy wymaga kart fabrycznie wypetnionych odpowiednimi odczynnikami przez

producenta.

Zestaw pytan nr 9 z dnia 07.05.2018r.:
pytania dot. Pakietu nr 4:

1. Czy Zamawiajgcy odstapi od koniecznosci zaoferowania fibrynogenu wyliczanego z PT z jednoczesnym
zaoferowaniem dodatkowej iloéci odczynnikéw do oznaczenia fibrynogenu metodq Claussa? Prosimy o
okreslenie o jakg ilos¢ nalezy w kalkulacji zwigkszy¢ ilos¢ oznaczen Fibrynogenu met. Claussa.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
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Nie.
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy w podanej ilosci oznaczen na 12 miesigecy zostaty uwzglednione rowniez
badania kontrolne?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zostaty uwzglednione badania kontrolne.

3. Czy Zamawiajacy dopusci odczynnik do D-dimerow stabilny 14 dni po otwarciu na poktadzie analizatora?
Wielkos¢ fiolki gwarantuje catkowite zuzycie odczynnika.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Tak.

W zwigzku modyfikacjami dokonanymi odpowiedziami na pytania Wykonawcéw, Zamawiajgcy
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonanej modyfikacji treéci nastepujacych
dokumentow sktadajacych sie na SIWZ:

- SIwZz

— Formularz asortymentowo-cenowy Zat. 1A do SIWZ

—  Wzdbr umowy Zat. nr 5 do SIWZ

— Formularz ofertowy Zat. nr 1 do SIWZ (w zakresie nazwy Pakietu nr 9).

Jednoczesnie informuje, ze w celu umozliwienia Panstwu uwzglednienia w tresci przygotowywanych
ofert wprowadzonych modyfikacji, Zamawiajacy ustala termin sktadania ofert na dzien 15 maja
2018r. do godz. 10:00. W zwigzku z tym Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci dokumentu
zawierajgcego Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w nastepujacy sposob:

- Termin sktadania ofert ulega przedtuzeniu i uptywa dnia 15 maja 2018r. o godz. 10:00
- Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15 maja 2018r. o godz. 10:15

Miejsce sktadania ofert pozostaje bez zmian.
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